
 

 
kV: 50 - 60 
FFS: 400 

kV: 70 – 75 
Neugeb./ Säuglinge: 60 - 65  

FFS: 800 (400) 

kV: 70 – 80 
bei Säuglingen: 65 

FFS: 400 
Sacrum seitl. 70 – 90 

Bei Säuglingen: 65 - 70 
FFS: 800 

kV: ap 70 - 85 
seitl. 70 - 85 

FFS: 800 (400)  
 

BWS kV: 70 – 85 
Bei Säuglingen: 65  

FFS: 800 (400) 

 
kV: 60 - 75 

FFS: 800 (400) 

 
kV: 50 - 60 
FFS: 400 

 
kV: 60 - 70 

FFS: 800 (400) 

 
kV: 50 - 60 
FFS: 400 

 
kV: 50 - 60 
FFS: 400 

 
kV: 60 - 70 

FFS: 800 (400)  

 
kV: pa/ap: 65 - 75 

Seitl. 70 - 80 
FFS: 800 (400)  

Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung 
in der Röntgendiagnostik 

Pädiatrische Besonderheiten 

(200) Nur mit Begründung 


